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Q
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES -SC
COMISSAO DE LICITACAO

PREGAO PRESENCIAL N° 15/2018
PROCESSO LICITATORIO N° 28/2018

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULO

A MAX| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n® 08.117.149-0001-67, estabelecida na
Rua Angelo Emilio Grando n°® 163, Bairro: Centro — Aratiba — RS, por seu Sécio Sr Renato
Sfredo Meurer, portador da carteira de identidade RG n.° 3097668507 e CPF n°
022.159.050-18, vem, mui respeitosamente e tempestivamente, a honrosa presenga de V.
Exa., com base na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e Lei n° 10.520 de 17 de
julho de 2002, apresentar a Comissao de Licitacdo e ao Sr. Pregoeiro o presente
RECURSO REFERENTE AO ITEM 15 DO PREGAO PRESENCIAL N° 15/2018:

Pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:

| - DOS FATOS

As atuais arrematantes ofertaram para o item acima, equipamento que NAO atende
a especificagao solicitada, conforme sera demonstrado abaixo.

A recorrente solicita a desclassificacdo da empresa CASA CIRURGICA CHAPECO
LTDA, CNPJ 02.756.441/0001-43, classificada como vencedora do Iltem 15, vez que o
modelo ofertada BP — 100 D nao atende a especificacdo do edital. (CONFORME
APRESENTADO NO REGISTRO DA ANVISA PELA MESMA).
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A divergéncia da especificagdo técnicas do equipamento ofertado em relagdo ao

solicitado recai sobre varios pontos. Vejamos o que segue referente aos item 15

Solicitacao do Edital, referente ao item 15:

“BISTURI ELETRICO MINIMO DE 100W DE POTENCIA, COM FUNCAO BIPOLAR
E ALARMES".

O modelo da TRANSMAI BP — 100 D nao atende a solicitagdo do edital pois, nao
possui fungdo BIPOLAR. Tudo isso pode ser analisado e constatado no catalogo das
especificagbes tecnicas que seguem em anexo

O modelo Ofertado pela MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA é o BP - 150S gual apresenta fungao BIPOLAR.

Onde também podem ser consultados direto no site do fabricante.

http://www.transmai.com.br/productos/bisturi-eletronico-bp-100-digital/
http://www.transmai.com.br/productos/bisturi-eletronico-bp-150s/

Diante do exposto, 0 modelo ofertado pela recorrente requer a desclassificagao da
empresa supra citada, vez que as mesma apresenta desconformidades em relagao as

especificacdes técnicas solicitadas em edital.

Cabe salientar que o edital @ soberano conforme previsto em lei, nos termos do
Art.41 da Lei 8.666/93:
Art.41 "A Administragdo nao pode descumprir as normas e condigdes do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada”.
No sabio dizer do consagrado Hely Lopes Meirelles, “o edital é a lei interna da
licitacdo, condicionando todo o desenvolvimento do certame e até mesmo o futuro

contrato”. T
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Logo, prevista em edital a exigéncia das especificagdes que devem estar presentes
no equipamento, ndo pode a Administrar Plblica afastar-se do que foi pré-estabelecido
pela propria Administracao.

Ainda que o lote tenha sido declarado vencedor ou adjudicado & empresa
arrematante, a licitacdo, como qualquer outro procedimento administrativo, € passivel de
anulacdo, em caso de ilegalidade, e revogagao, por conveniéncia e oportunidade, nos
termos do art. 49 da lei 8.666, de 1993, aplicavel ao pregao por forca do art. 9° da Lei
10.520/2002, e da Sumula n°® 473 do Supremo Tribunal Federal, que dispdem:

Lei 8.666, de 1993:

“Art.49. A autoridade competente para a aprovagdo do procedimento somente
podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado”.

Sumula n® 473:

"A Administracao pode anular seus proprios atos. quando, eivados de vicios que as

tornam ilegais, porgue deles ndo se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de

conveniéncia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos

0s casos, a apreciacao judicial”. (grifo acrescentado).

Portanto, ainda que homologada a licitagao, a Administragao Publica esta autorizada
a anular o procedimento licitatorio, quando verificada a existéncia de alguma ilegalidade, e

revoga-lo, por razdes de interesse publico superveniente.

Il - DO PEDIDO

Nao obstante reconhecida e admitida a competéncia e notério saber juridico do
Senhor Pregoeiro bem como da Equipe Técnica, data venia, a recorrente requer a reforma
da Decisdo que classificou como vgzncedoras as licitante nos item 15, procedendo a
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desclassificacdo da licitante por descumprir as exigéncias editalicias, conforme supra
exposto.
Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso na integra, para no

meérito, dar-lhe provimento.

Termos em que pede e aguarda deferimento, por ser esta medida pura e cristalina

de justical

Aratiba, 25 de Junho de 2018.

/ N\ A
A L
Y27 ”’/!(// / ‘./{{'/c;\l?j‘
. ISMAEL FILIPPI AGAZZI E
PROCURADOR OUTORGADO
CPF: 026.803.750-76
RG: 6097106139



BISTURI ELETRONICO

O unico em sua categoria
a fornecer 3 tipos de correntes
v Jcorte;
¥ coagulacao;
v blend e check-up total.
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O Bisturi Eletronico modelo BP-100D, & um equipamento microprocessado com controle totalmente digital, desenvolvido
para ser utilizado em diversos tipos de cirlrgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend e coagulagao.

Por possuir controle totalmente digital possibilita um controle preciso das poténcias de saida e monitoragao em tempo real

da placa neutra.
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" POTENCIAS DE SAIDA

b

Corte: 100W - Carga 300 Ohms
Blend: 50W - Carga 300 Ohms
Coagulagao: 25W - Carga 300 Ohms
FREQUENCIA
Corte: 442 kHz - senoidal
Blend: 442 kHz modulado a 30,3 kHz - duty 49%
Coagulagdo Spray: Pulso senoidal com taxa de repeticao de
30,3 kHz
CARACTERISTICAS

Controle de poténcia digital e independentes para corte, blend
coagulacdo

Sinalizag&o audiovisual .
Alarme de seguranca que bloqueia todos os circuitos em
caso de rompimento da placa neutra,

Teclas totalmente blindadas e a prova de liquidos

Saidas totalmente isolada

Pedal contra penetragdo nociva de agua: JPX-08
Ventilag&@o por convecgao natural

Permite o uso de placa neutra simples descartavel sem uso
de um acessorios especifico

ACESSORIOS

v 1 Cabo de placa neutra- Ref. CPN-400

v 1 Pedal simples- Ref. PS-100

¥ 1 Caneta padréo de baixa - Ref. CPB-100

¥ 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)- Ref. PN-100
¥ 1 Cabo de forga (3m - 3 x 0,75mm’)

¥ 1 Kit de Eletrodos de baixa - Ref. KEB-100

1 Eletrodo tipo agulha (85mm)- Ref. EA-85

1 Eletrodo lipo agulha de depilagdo (66mm)- Ref. EA-66
1 Eletrodo tipo alga pequena (@= 4,5mm)- Ref. EAL-4.5
1 Eletrodo tipo bola (&= 2,7mm)- Ref. EB-2.1

1 Eletrodo tipo bola (@= 4,2mm)- Ref. EB-4.2

1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)- Ref. EFR-67

¥ 1 Manual do usuario
¥ 1 Certificado de garantia

TRANSMAI

| ACESSORIOS OPCIONAIS

¥ Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm)- Ref. EFC-67

¥ Eletrodo tipo faca curva grande (83mm)- Ref. EFC-83

¥ Eletrodo tipo faca reta grande (100mm)- Ref. EFR-100

¥ Eletrodo tipo bola (@=6,0mm)- Ref, EB-6

v Eletrodo tipo bola (@=7,5mm)- Ref, EB-7.5

¥ Eletrodo tipo alga grande (@=9,0mm)- Ref. EAL-9
v Masterpulse- Ref. MP-10

v Manual de servigos

ALIMENTACAO

v Rede elétrica - 110/220 Volt (Automatico) - 50/60Hz

NORMAS

¥ ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1

‘v ABNT NBR |IEC 60601-1-2 e IEC 80601-1-2

v ABNTNBR IEC 60601-1-4
v ABNT NBR |IEC 60601-2-2 e IEC 60601-2-2
¥ ABNT NBR IEC/CISPR-11 & CISPR-11

DIMENSOES _

W AU oo eeesesesessesseseneereneneenes 14,4 €M

WREATCHIIA ... ittt s 20 3. GM

¥ Profundidade .....ccceeevevinimnieciinnienienenen, 23,5 €M

¥ PESO oot iesseenenereesensrnereneneene 2,0 KQ
" ESPEC. AMBIENTAL

0a+50°C
15 a 90% (operagao)

¥ Temperatura de operagao:
v Umidade relativa:

10 a 90% (armazenamento)

Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Maria Estela, 33 - Jardim Maria Estela

I (0°*11) 2335-1000 - Fax: Ramal 210 - CEP 04180-010 - S30 Paulo - Brasil
www.transmai.com.br - e-mail: transmai@transmai.com.br
Registo na ANVISA No: 80052640023

Especificagbes sujeitas a mudanga sem prévio aviso-Rev. 0-02/2010
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Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Consultas / Produtos para Saude / Produtos para Sadde

Nome da Empresa
CNPJ

Produto

Detalhes do Produto
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
43,179.225/0001-60 Autorizagao 8.00.526-4

BISTURI ELETRONICO

Modelo Produto Médico

BP-100 D

Nome Técnico
Registro
Processo

Origem do Produto

Classificacao de
Risco

Vencimento do
Registro

Bisturi Eletrico
80052640023
25351.225840/2012-23

» FABRICANTE: TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA - BRASIL

IIl - ALTO RISCO

02/09/2028

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351225840201223/7cnpj=43179225000160
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BISTURI ELETRONICO

v Cireuitos Monopolar e Bipolar
' Gferece 8 tipos de corrente para uso.em e!etmc:mrgra
i€ontrole linearsuave e indepqu‘ente para
I i 2 e B eSS o '




Gl o BISTURI ELECTRONICO

Bisturi Eletronico modelo EMAI BP-150s es un equipo microprocesado (control interno digital), desarrollado para uso en

diversos tipos de cirugia. Tiene circuito monopolar con corte puro blend 1, blend 2, blend 3 y bipolar con corte puro, blend 1,

blend 2, blend 3, que ofrece 8 tipos de cadenas para el uso en electrocirugia. Control suave, lineal e independiente para el

modo bipolar y monopolar.

-,

' ENERGIA MONOPOLAR 2

¥ Corte; 150W - Carga 300 Ohms
¥ Blend 1. 100W - Carga 300 Ohms
¥ Blend 2. 75W - Carga 300 Ohms
¥ Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms
ENERGIA BIPOLAR
¥ Corte; 70W - Carga 100 Ohms
¥ Blend 1; 50W - Carga 100 Ohms
¥ Blend 2. 30W - Carga 100 Ohms
¥ Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms

CARACTERISTICAS

¥ o 1T

- ——

Control de energiaﬂg | lineal y auténomo pa:?a corfe y
bipolar =
Sefal audiovisual Ly P » |
Alarma de seguridad que bloqu'ég_lodos los circuitos en
caso de interrupcion dajla plac@eﬂtﬁay au_r_ng'nm de Ja
potencia de salida. |
Salidas bipolares totalmente aisladas — J s |
Reglamento de la red = 20% o 10W - (el que sea mayor)
Pedal contra la entrada de liquido; IPX-08
‘ha
L ) —
J b ™)

S

ACCESORIOS

¥ 1 cable neutra placa Ref. CPN-400
¥ 1 Pedal simple Ref. 0S-100
v 1 pen estandar baja cirurgia — Ref. CPB-100
v 1 placa neutra inoxidable (150x100x0,5mm) Ref. PN-100
v 1 Cable de red (3 mm -2 x 0.75mm’)
¥ 1 Kit de Electrodo baja cirurgia - Ref. KEB-100
1 Electrodo tipo aguja (85 mm) Ref, EA-85
1 Electrodo tipo aguja de depilacion (66mm) - Ref [EA-66
1 Electrodo tipo asa pequefa (@ = 4,5 mm) — Ref. EAL-4.5
1 Electrodo tipo pelota (@ = 2,1 mm) — Ref. EB-2.1
1 Electrodo tipo pelota (@ = 4,2 mm) Ref. EB 4.2

1 Electrodo tipo cuchillo recto pequefio (67mm) - Ref. EFR-67

v 1 Manual de usuario
v 1 Garantia

\CCESORIOS OPCIONALES

i b 2]
‘14

v 1 Electrodo tipo cuchillo curva pequefio (67mm) — Ref. EFC-67

v 1 Electrodo tipo cuchillo curvo grande (83mm) — Ref. EFC-83
¥ 1 Electrodo tipo cuchillo recta grande (100 mm) - . EFR-100
¥ 1 Electrodo tipo pelota (@ = 6,0 mm) — Ref. EB-6

¥ 1 Electrodo tipo pelota (@ = 7,5 mm) — Ref. EB-7.5

¥ 1 Electrodo tipo asa grande (& = 9,0mm) — Ref. EAL-S

# 1 Cable bipolar reutilizable CB-400

¥ 1 Pinza bipolar aislado tipo bayoneta - Ref. PBB-400

1 Pinza bipolar aislado tipo curva Ref. PBC-400

1 Pinza bipolar aislado recta- Ref. PBER-400

v
v
v 1 Pinza monopolar hemostatica- Ref. PMH- 400

"~ ALIMENTACION

-

¥ Red elétrica — 100/220 Volit (Automatica) — 50/60Hz
4 MONDPOLAR

NORMAS

P 1 =

v ABNT NBR |IEC 60601-1 & IEC 60601-1
¥ ABNT NBR |IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-2
_ W¥'ABNT NER IEC 60601-1-4
© " ¥ ABNT NBR |IEC 60601-2-2 e |EC 60601-2-2
¥ ABNT NBR IEC/CISPR-11 e CISPR-11

DIMENSIONES

i‘ oy "'\..M':
s e AR
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¥ Profundidad

¥ Peso

' ESPEC. MEDIO AMBIENTE

0-50°C
15 - 90% (operacion)
10 - 90% (almacenamiento)

¥ Temperatura de operacion:
¥ Humedad relativa:

Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Av. Maria Estela, 33 - Jardim Maria Estela

= (0°*11) 2335-1000 - Fax: Ramal 210 - CEP 04180-010 - Sao Paulo - Brasil
www.transmai.com.br - e-mail: transmai@transmai.com.br

Registo na ANVISA No: 80052640023

TRANSMAI

Especificagtes sujeitas a mudanga sem prévio aviso-fRev 0-02/2010
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Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Consultas / Produtos para Sadde / Produtos para Saude

Nome da Empresa
CNPJ

Produto

Detalhes do Produto
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
43.179.225/0001-60 Autorizagao 8.00.526-4

BISTURI ELETRONICO

Modelo Produto Médico

BP-150 5

Nome Técnico
Registro
Processo

Origem do Produto

Classificacao de
Risco

Vencimento do
Registro

Bisturi Eletrico
80052640022
25351.225273/2012-15

* FABRICANTE: TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA - BRASIL

Il - ALTO RISCO

11/03/2028

Voltar

hitps://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351225273201215/7cnpj=43179225000160
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